
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор (код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори), (ДК 

38432000-2 Аналізатори), (НК 024:2023 - 56701 Автоматичний імунохемілюмінесцентний аналізатор IVD 

(діагностика in vitro); НК 031:2024 - W0201020102 Автоматичні імунохімічні аналізатори – середня 

продуктивність (Пропускна здатність > 100 і <= 250 тестів/год))  

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-14-010222-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 400 000,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 
інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 1 400 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 29.10.2025р. 

№1886-85-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 

Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання – з дати укладання договору  по 31.12.2025р.  

Для забезпечення повного спектра якісних імунологічних досліджень у клініко-діагностичній лабораторії 

лікарня потребує придбання хемілюмінесцентного імунологічного аналізатора. Дане обладнання дозволить 
виконувати високочутливі та високоспецифічні дослідження з використанням хемілюмінесцентного методу 

(CLIA), який відповідає сучасним міжнародним стандартам лабораторної діагностики. 

Імунологічні та гормональні дослідження є критичними для діагностики: патології щитоподібної залози (TSH, 

FT3, FT4), репродуктивних гормонів, онкомаркерів, кардіомаркерів, інфекційних серологічних показників, 

маркерів вірусних гепатитів, маркерів аутоімунних захворювань. Зростання кількості пацієнтів та збільшення 

потреби у високоточних лабораторних дослідженнях вимагає наявності обладнання з високою пропускною 

здатністю та максимальною автоматизацією. 

Хемілюмінесцентний аналізатор забезпечить такі ключові технічні переваги: висока точність і відтворюваність, 

продуктивність, автоматизація та зручність використання, висока швидкість отримання результатів, безпека та 

економічність. 

У лікарні відсутнє сучасне обладнання, яке забезпечувало б виконання аналізів методом хемілюмінесценції. 
Існуючі методики (ELISA) мають недостатню чутливість, потребують значного людського ресурсу та не 

забезпечують необхідної швидкості та точності для клінічних потреб лікарні. Закупівля хемілюмінесцентного 

імунологічного аналізатора є необхідною та обґрунтованою для забезпечення високого рівня лабораторної 

діагностики, підвищення точності досліджень, розширення спектра аналізів та оптимізації роботи лабораторії. 

Впровадження такого обладнання покращить якість медичної допомоги та забезпечить відповідність сучасним 

стандартам. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№з\п  Найменування технічних параметрів 

1 
Характеристики системи:  

 Закрита система 



2 
Метод аналізу :  

 Ферментативна підсилена хемілюмінесценція 

3 
Завантаження реагентів:  

 не менше 15 паків реагентів 

4 
Завантаження зразків:  

 не менше 50 зразків   

5 
Продуктивність:  

 не менше 180 тестів/годину 

6 
Тип проб : 

 сироватка, плазма 

7 

Програмне забезпечення повинно бути сумісним з Windows 10 на українській або 

російській мові 

8 

Детекція згустку : 

 наявність 

9 

Можливість роботи з первинними пробірками, чашечками для зразків 2 см., педіатричними 

чашечками 1 см. 

10 

Стабільність реагенту після початку використання: 

 не менше  28 днів  

11 

Температурний режим : 

 реагентний блок 2-10 °С 

12 

Калібрування один раз на на лот реагенту : 

 не менше 2 тижнів 

13 

Меню доступних тестів : 

 не менше 60 методик 

14 

Наявність вбудованого сканера штрих-кодів для реагентів. Автоматичне зчитування штрих-

кодів реагентів. 

15 Мережеві можливості: підключення до ЛІС 

16 Аналізатор використовує готовий буфер без додаткового розведення дистильованою водою 

17 Використання не більше 3-х калібраторів для однієї методики 

18 

Калібратори та контролі готові до використання, без додаткового розведення 

дистильованою водою 

19 

Виробник повинен представити оригінальні мультиконтролі, щонайменше у двох рівнях 

(низькому та високому) 

20 

Безперервна робота: Завантаження / вивантаження зразків та витратних матеріалів у будь-

який час без необхідності переривання роботи системи включає в себе: штативи зі 

зразками, STAT зразки, реагентні набори, допоміжні реагенти, кювети, рідини для миття, 

відходи. 

21 
Флакон реагенту та стабільність реагенту: підтримуються упаковки на 30, 50 та 100 

тестів. Стабільність не менше 28 днів 

22 
Тести доступні для кожного з флаконів субстрату: кожен флакон субстрату підтримує 2 

типи завантаження, які окремо підтримують 300 та 500 тестів 

23 Об’єм дозування субстрату: 200 мкл 

24 Підігрів субстрату: підтримується підігрів субстрату 

25 Довжина хвилі вимірювання: 500-600 нм 

26 
Люмінісцентна система: етикетка лужної фосфатази, ферментна підсилена 

хемілюмінісценція 

27 
Вузол перемішування і промивання: 1 позиція перемішування субстрату, 2 позиції 

перемішування системи відбору проб 

28 Меню доступних тестів:   



 

Тиреоїдна панель: тиреотропний гормон, вільний трийодтиронін, вільний тироксин, 

антитіла до тиреопероксидази, антитіла до тиреоглобуліну, тиреоглобулін, зворотній 

трийодтиронін, антитіла до рецепторів ТТГ 

 
Репродуктивна панель: фолікулостимулюючий гормон, лютенізуючий гормон, прогестерон, 

пролактин, естрадіол, естріол вільний 

 

Онкомаркери: CA72-4, нейронспецифічна енолаза, CYFRA 21-1, CA125, СА15-3, 

раковоембріональний антиген, простатспецифічний антиген вільний та загальний, CA19-9, 

PGI, PGII, HE4, CA50 

 

Інфекційні хвороби : поверхневий антиген гепатиту В (кількісно), антитіла до ВІЛ 

(комбінований), антитіла до поверхневому антигену гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту 

С. 

 Діагностика анемій : феритин, вітамін В12, фолієва кислота 

  
Діагностика коронавірусної інфекції (COVID-19): Антитіла до коронавіруса Sars Cov-2 

(COVID-19) IgG, Антитіла до коронавіруса Sars Cov-2 (COVID-19) IgM 

  Кардіомаркери: тропонін, міоглобін, СК-МВ, натрій діуретичний пептид 

  Кісткова панель: паратгормон, кальцитонін, загальний вітамін D 

  
Інше: АКТГ, ДГЕА-С, кортизол, прокальцитонін, HA (гіалуронова кислота), CIV (колаген 

IV типу), PIIINP (N-термінальний пропептид колагену типу ІІІ), LN (ламінін) 

29 
Комплектація: ІХЛА аналізатор з комплектацією та витратними матеріалами, комп’ютер, 

принтер, пристрій безперебійного живлення 

 

 

 

           Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


