
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Електричного операційного столу в комплекті з 

ортопедичною приставкою, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Електричний операційний стіл в комплекті з ортопедичною приставкою (Код ДК 021:2015: 33190000-8 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), (код НК 024:2023: 33152 - Універсальний 

операційний стіл електромеханічний)  

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-12-01-008714-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 520 000,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 

ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 520 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 29.10.2025р. 

№1886-85-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 

Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання – з дати укладання договору  по 31.12.2025р.  

Для забезпечення належного та безперервного надання хірургічної допомоги пацієнтам лікарня потребує 

закупівлі електричного операційного столу в комплекті з  ортопедичною приставкою. Дане обладнання є 

необхідним для проведення широкого спектру оперативних втручань та відповідає вимогам безпеки, 

ергономіки та сучасним клінічним протоколам. Електричний операційний стіл є базовим елементом оснащення 

операційного блоку, від якого залежить якість та безпечність виконання оперативних втручань. Наявність 

ортопедичної приставки забезпечить можливість виконання спеціалізованих ортопедичних та травматологічних 

операцій, зокрема: остеосинтезів, оперативного лікування переломів кінцівок, артроскопічних втручань, 

реконструктивних операцій. Регульовані положення столу та додаткові модулі дозволяють: точно фіксувати 

анатомічну ділянку, створювати доступ для хірурга, зменшувати операційні ризики, скорочувати тривалість 

операції. 

Електричний привід дозволяє плавно регулювати висоту, нахили та інші позиції столу, що є критично 
важливим для безпечного розміщення пацієнтів, особливо тяжких та малорухомих. 

Високі навантажувальні характеристики забезпечують можливість роботи з пацієнтами різної вагової категорії. 

Сучасні моделі забезпечують: автономну роботу від акумулятора, антикорозійне та рентгенопрозоре виконання, 

можливість використання разом з С-дугою, швидке перепозиціонування під час операції. 

Існуючі операційні столи лікарні мають обмежений функціонал, не відповідають сучасним вимогам безпеки та 

ергономіки. Відсутність ортопедичної приставки значно ускладнює проведення травматологічних операцій або 

робить їх неможливими. 

Закупівля електричного операційного столу з ортопедичною приставкою дозволить: підвищити якість та 

безпеку хірургічної допомоги, розширити перелік оперативних втручань, які може виконувати заклад, 

зменшити кількість ускладнень, пов’язаних з неадекватною фіксацією пацієнта. 

Закупівля електричного операційного столу в комплекті з ортопедичною приставкою є обґрунтованою, 
необхідною та спрямованою на підвищення ефективності роботи операційного блоку. Обладнання забезпечить 

належні умови для проведення оперативних втручань будь-якої складності та сприятиме покращенню 

результатів лікування пацієнтів. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№ 

з/ч 
Найменування технічних показників Параметри 

1. Тип операційного стола  багатофункціональний універсальний 



стіл 

2. 

Область застосування столу: загальна хірургія, 

акушерство та гінекологія, урологія, нейрохірургія, 

травматологія тощо 

відповідність 

 Загальні вимоги до конструкції виробу 

3. Тип та характеристика приводу електричний, з низьким рівнем шуму 

4. Стіл повинен мати 5 рентген-прозорих секцій: 

- головна секція 

- спинна секція 

- нирковий міст 

- сіднична секція  

- ножна секція (роздільні) 

5. Головна та ножна секції повинні бути знімними відповідність 

6. 

Регулювання висоти, Тренделенбург/ анти-

Тренделенбург, бічні нахили вліво/вправо, нахили 

спинної секції, поздовжній зсув, налаштування 

положення для ЛОР-операцій, налаштування 
положення для проктологічних операцій: 

за допомогою електричного приводу, 
керованого з пульта ДУ 

7. Регулювання головної секції та ножної секції 
зубчастий механізм з пружинним 

важелем 

8. Регулювання ниркового мосту 
механічний привід з обертаючою 
ручкою 

9. Опори для рук швидкознімні, рентген-прозорі 

10. Матрац 
водонепроникний, антистатичний, з 

ефектом пам’яті 

11. Матеріал виготовлення аксесуарів литий поліуретан 

12. Система управління рухами стола пульт ДУ з індикацією 

13. Функція блокування органів управління наявність 

14. 
Матеріал виготовлення елементів підйомної колони 

та основи стола 
нержавіюча сталь 

15. 
Мобільність та переміщення столу забезпечується 

завдяки колесам, на яких встановлена його основа 
наявність 

16. 
Система блокування переміщення столу під час 

операцій  

педаль центрального гальма та опорні 

ніжки 

17. Автономне джерело живлення стола акумуляторна батарея 

18. Індикація електроживлення 

роздільна (живлення від 

електромережі або від акумуляторної 
батареї) 

19. 
Бічні рейки з обох боків по всій довжині стола для 

розміщення аксесуарів 
наявність 

20. 

Можливість встановлення опор для стоп в 

горизонтальному та вертикальному положенні 
відносно поверхні стола 

відповідність 

 Вимоги до технічних характеристик виробу 

21. Довжина поверхні столу не менше 2070 мм  

22. Ширина поверхні столу не менше 550 мм  

23. Мінімальна висота стола не більше 700 мм  

24. Максимальна висота стола  не менше 1000 мм  

25. 

Тренделенбург/анти-Тренделенбург: 

верхня межа 

нижня межа 

не менше 25° 

не менше 25°  

26. 

Бічні нахили: 

вліво 

вправо 

не менше 15° 

не менше 15° 

27. 

Регулювання головної секції:  

вгору 

вниз 

не менше 45° 

не менше 90°  

28. 
Регулювання ножної секції: 

вгору 

не менше 15° 

не менше 90°  



вниз 

29. 
Кут розведення ножних секцій в горизонтальній 

площині  
не менше 180° 

30. 
Кут горизонтального позиціонування тримача для 

стоп  
не менше 90°  

31. 

Регулювання спинної секції: 

вгору 

вниз 

не менше 75° 

не менше 20°  

32. Висота підйому ниркового мосту  не менше 110 мм  

33. Довжина поздовжнього зсуву  не менше 300 мм  

34. Кількість запобіжників на електричній панелі столу не менше 3 

35. Споживана потужність  не більше 1,0 кВт  

36. 

Габарити бічних рейок для аксесуарів: 

висота  

товщина 

не менше 30 мм 

не менше 8 мм 

37. Марка сталі для виготовлення остову стола не гірше 304  

38. Максимальна вага пацієнта  не менше 200 кг  

39. Товщина матрацу  не менше 60 мм 

 Вимоги до ортопедичної тракційної приставки 

40. Тип пристосування 
ортопедична тракційна приставка для 

операційного стола 

41. Призначення виробу 

призначений для забезпечення 
правильного положення та фіксації 

кінцівок під час ортопедичних і 

травматологічних операцій 

42. Область використання 

репозиція переломів, 
ендопротезування кульшового та 

колінного суглобів, хірургія зв’язок і 

суглобів, реконструктивні операції 

43. Основні функції 
фіксація кінцівок, тракція 
(витягування) кінцівок 

44. Основна платформа 
металева конструкція з нержавіючої 

сталі 

45. Тип управління механічний 

46. 
Регульовані тягові штанги для фіксації кінцівок у 

потрібному положенні 
наявність 

47. Механізм витягування  

регульована гвинтова система для 

створення контрольованої сили 
тракції 

48. Фіксатори кінцівок 
м’які та жорсткі елементи для 

надійного утримання кінцівок 

 Вимоги до комплектації виробу 

49. Стіл операційний комплект 

50. Дуга анестезіологічна в комплекті 

51. Опора для плечей не менше 2 в комплекті 

52. Опора бічна не менше 2 в комплекті 

53. Опора для руки не менше 2 в комплекті 

54. Опора під коліна не менше 2 в комплекті 

55. Набір матраців в комплекті 

56. Опора для стоп не менше 2 в комплекті 

57. Пульт управління в комплекті 

58. Шнур живлення в комплекті 

59. Внутрішня акумуляторна батарея в комплекті 

60. Набір фіксуючих затискачів в комплекті 

61. Тунель для рентген-касети в комплекті 

62. Ортопедична тракційна приставка в комплекті 

 

 

 
           Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


